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WYJASNIENIA DO ZAPYTAN WYKONAWCY W POSTEPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

»Dostawa sprzetu medycznego dla Poradni Poznariskiego Osrodka Specjalistycznych Ustug Medycznych”

Dziatajagc na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwieri publicznych
niniejszym udzielam wyjaénieri na nastepujace pytanie dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia:

Pytanie nr 1

dotyczy pakietu nr 3 — poz1.

Myjnia dezynfektor wolnostojgca do narzedzi chirurgicznych punkt 3
Czy Zamawiajgcy dopusci myjnie dezynfektor — urzadzenie podblatowe o wysokoéci 860 mm.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 2

dotyczy pakietu nr 3 — poz1.

Myjnia dezynfektor wolnostojgca do narzedzi chirurgicznych punkt 15

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajgce pompe myjgca o mocy 700 W.
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 3

dotyczy pakietu nr 3 —poz 2.

Zgrzewarka rotacyjna punkt - wymiary
Czy Zamawiajacy dopusci zgrzewarke o wymiarach 710 x 260 x 220 mm, o wadze 22kg.

Odpowiedz:

Nie, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 4
dotyczy pakietu nr 3 — poz 2. Zgrzewarka rotacyjna punkt — materiaty opakowania
Czy Zamawiajgcy dopusci zgrzewarke posiadajgcg maksymalng mocy 400 W.

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 5

Pakiet 8 pkt. 8

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta o dynamice systemu 255 dB ? Nie ma to wptywu na jakos¢ diagnostyczng?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 6
Pakiet 8 pkt. 14

Czy zamawiajgcy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z obrazowaniem w uktadzie skrzyzowanych ultradzwiekdw min. 7 katéw pracujgca w
potaczeniu z trybem Color Doppler, Doppler PWD, trybie obrazowania trapezoidainego na glowicy
liniowej, trybem cyfrowej filtracji szuméw, obrazowaniem harmonicznym?

Odpowiedi:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 7

Pakiet 8 pkt. 20

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z maksymalng czgstotliwoscia odéwiezania dla CD wynoszaca 196 Hz?

Odpowiedzi:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 8

Pakiet 8 pkt.25

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z Dopplerem Pulsacyjnym (PWD) z mierzong predkoscig wynoszacg 350 cm/s?



Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 9

Pakiet 8 pkt. 28

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z mozliwoscia korekcji kata +/- 80 stopni na zywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym

w archiwum na dysku?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 10

Pakiet 8 pkt. 36

Czy zamawiajgcy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z wbudowanym dyskiem twardym HDD przeznaczonym na archiwizacjg danych pacjentow,
raportéw i obrazéw 500 GB i wbudowanym napedzie DVD-R/RW

Mozliwo$¢ wykonania funkcji przetwarzania obrazdw zatrzymanych
i petli obrazowych oraz obrazéw i petli zarchiwizowanych minimum:

* B/M-Mode

Regulacja wzmocnienie 2D gain

- bez regulacji wzmocnienia strefowego suwakéw TGC
- Automatyczna Optymalizacja
- Powiekszenie obrazu

- Mapy szarosci

- Koloryzacja

- Skala osi czasu dla M-Mode
*PW-Mode

- Wzmocnienie

- Przesuniecie linii bazowej

- Korekcja kata

- Inwersja spektrum



Format wyswietlania
Automatyczne kalkulacje
Modyfikacja obliczen
Czutoéé obrysu spektrum dopplerowskiego
s Color Flow Mode
Przesunigcie Linii bazowej
Zmiana mapy koloru
invert ?
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 11

Pakiet 8 Pyt. 7

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z gfowicg elektroniczng szerokopasmowa ze zmienng czestotliwoscig pracy o zakresie od 1,00-
7,00 MHz katem obrazowania 70 stopni, obrazowaniem harmonicznym w min. 3 parach czestotliwosci i
min. 3 czestotliwosciami dla Dopplera PW oraz o ilosci krysztatdw wynoszaca 160?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12

Pakiet 8 Pyt. 8

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z glowicg liniowa elektroniczng szerokopasmowa ze zmienng czestotliwoscig pracy o zakresie
czestotliwosci 3,00-12,00 MHz, szeroko$cia pola skanowania 50 mm, iloécig krysztatéw 256, obrazowaniem
harmonicznym w min. 3 parach czestotliwosci i w min. 3 parach czestotliwosci dla Dopplera (PW)?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytania nr 13

Pakiet 8 Pyt. 9

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowe] aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta bez mozliwosci rozbudowy o wysokiej czutoéci obrazowanie do oceny przeptywdw oparte na

technice nie Dopplerowskiej?



Odpowiedi:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie nr 14

Pakiet 8 Pyt. 10

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta o gtowice liniowa wieloczestotliwosciowq ze zmienng czestotliwoscig pracy w zakresie od 4,00-
18,00 MHz obrazowanie harmonicznym?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 15

Pakiet 8 Pyt. 11

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta o gtowice liniowa typu ,hokej” do badari naczyniowych o zakresie czestotliwosci obrazowania
2D obejmujacym przedziat min. 3,0 — 16,0 MHz, liczba elementow tworzgcych obraz ultrasonograficzny

min. 128, obrazowanie trapezowe ?
Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 16

Pakiet 8 Pyt. 12

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta bez mozliwosci rozbudowy o gtowicg rektalna dwuptaszczyznowg ?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr17

Pakiet 9 pkt. 7

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z dotykowym, programowalnym panelem sterujgcym LCD wbudowanym w konsolg o

przekatnej min. 10.1”?
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie nr 18
Pakiet 9 pkt.9

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z zakresem czestotliwosci pracy min. 1,00 — 16,00 MHz ?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.
Pytanie nr 19

Pakiet 9 pkt. 11

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z pamigcig dynamiczng dla trybu M-mode lub D-mode min. 30's ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 20

Pakiet 9 pkt. 12

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z regulacja gtebokosci pola widzenia min. 2,0 — 38,0 cm ?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.
Pytanie nr 21

Pakiet 9 pkt. 18

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z zakresem predkosci Dopplera kolorowego (CD) wynoszacg 3,1 m/s ?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 22

Pakiet 9 pkt. 25

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z zakresem predkosci Dopplera Pulsacyjnego (PWD) przy zerowym kacie bramki wynoszacym

7,5m/s?

Odpowiedz:



Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 23
Pakiet 9 pkt. 29

Czy zamawiajgcy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z mozliwoscig korekcji kata bramki Dopplerowskiej w zakresie +/- 80 stopni?

Odpowiedi:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 24

Pakiet 9 pkt. 34

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z obrazowanie w trybie Triplex, ale bez mozliwosci w tym trybnie Dopplera ciggtego?

Odpowiedi:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 25

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z glowica kardiologiczng matrycowg Phased Array szerokopasmowa ze zmienng
czestotliwoscig pracy od 1,00-5,00 MHz, liczbg elementéw wynoszaca 80 i kagtem obrazowania 90 stopni ?

Odpowiedi:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 26

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta bez mozliwoscia rozbudowy o gtowice kardiologiczng przezprzetykowq 3/4D ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z giowicg liniowa szerokopasmowa ze zmienng czgstotliwoscig pracy od 3,00-16,00 MHz,
iloécig elementow 192 i szerokoscig obrazowania 38,4 mm . Szeroko$é obrazowania mniejsza o 1,5 mm nie

ma wptywu na jako$¢ diagnostyczng?
Odpowiedi:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.



Pytanie nr 28

Czy zamawiajacy dopusci do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta bez mozliwosci rozbudowy o opcje glowic wewnatrzsercowych?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy Pakiet 3 - Zakup wyposazenia dla sterylizatorni

Dotyczy poz. 1 — Myjnia dezynfektor wolnostojgca do narzedzi chirurgicznych - 1 szt.

Prosimy o przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia do 12 tygodni od daty zawarcia umowy. Tego typu
urzadzenia sa produkowane na zamowienie i nie znajduja sie zazwyczaj na stanach magazynowych

producentdw.
Odpowiedi:

Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30
Dotyczy Pakiet 3 - Zakup wyposazenia dla sterylizatorni
Dotyczy poz. 1 — Myjnia dezynfektor wolnostojaca do narzedzi chirurgicznych - 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia wyposazonego w 9 fabrycznych programéw oraz 6
programéw uzytkownika z mozliwoscia modyfikacji. W praktyce nie uzywa sig wigcej niz kilku programéw.
Wieksza liczba programéw jest uzasadniona, gdy placéwka dysponuje bardzo réznorodnym

instrumentarium.

Odpowiedz:

Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31

Dotyczy Pakiet 3 - Zakup wyposazenia dla sterylizatorni

Dotyczy poz. 1 — Myjnia dezynfektor wolnostojaca do narzedzi chirurgicznych - 1 szt.
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia o mocy nie przekraczajacej 7 kW.
Odpowiedz:

Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie nr 32

Dotyczy Pakiet 3 - Zakup wyposazenia dla sterylizatorni

Dotyczy poz. 1 — Myjnia dezynfektor wolnostojaca do narzedzi chirurgicznych - 1 szt.
Prosimy o informacje jakie rodzaje narzedzi Zamawiajacy planuje my¢ w urzadzeniu?
Odpowiedi:

Narzedzia chirurgiczne, zabiegowe uzytkowane w placowce.

Pytanie nr 33
Dotyczy Pakiet 3 - Zakup wyposazenia dla sterylizatorni
Dotyczy poz. 1 — Myjnia dezynfektor wolnostojaca do narzedzi chirurgicznych - 1 szt.

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy wymaga rowniez dostawy wozkow wsadowych do odpowiednich

rodzajow narzedzi?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga dostarczenia 1 wozka narzedziowego o pojemnosci 8 tac DIN.

Pytanie nr 34

Dotyczy poz. 2 — Zgrzewarka rotacyjna z wbudowana drukarkg oraz stotem rolkowym - 1 szt.
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia o tolerancji temperatury £ 1%.
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 35

Dotyczy poz. 2 — Zgrzewarka rotacyjna z wbudowang drukarkg oraz stotem rolkowym - 1 szt.
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia o wymiarach 553 x 264 x 192 mm (SXxWxG).
Odpowiedi:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 36

Dotyczy poz. 2 — Zgrzewarka rotacyjna z wbudowang drukarkg oraz stotem rolkowym - 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia z funkcjg drukowania obréconego o 180° (bez

zawijania).

Odpowiedz:



Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

Dotyczy poz. 2 — Zgrzewarka rotacyjna z wbudowang drukarkg oraz stotem rolkowym - 1 szt.
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzgdzenia w ktérym zmiana tasmy odbywa sie od przodu.
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 38

Dotyczy poz. 2 — Zgrzewarka rotacyjna z wbudowang drukarka oraz stotem rolkowym - 1 szt.
Prosimy o rezygnacje z wymagania , Zintegrowany regulator nachylenia zgrzewarki”.

Odpowiedz:

Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39

Dotyczy poz. 2 ~ Zgrzewarka rotacyjna z wbudowang drukarkg oraz stotem rolkowym - 1 szt.
Prosimy o informacje co Zamawiajgcy miat na mysli przez punkt ,Wybér liczby zgrzewdw do nadruku”?
Odpowiedi:

Jest to omytka pisarska. Zapis miat brzmie¢ ,Wybér liczby zgrzewéw do wykonania” a nie ,,Wybdr liczby

zgrzewdw do nadruku”

Parametr ten pozwala ustawi¢ konkretng ilo$¢ zgrzewdéw do wykonania.

Pytanie nr 40

Dotyczy poz. 2 — Zgrzewarka rotacyjna z wbudowang drukarkga oraz stotem rolkowym - 1 szt.

Prosimy o informacje co Zamawiajacy miat na mysli przez punkt ,, Automatyczna adaptacja zasilania”?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga spetnienia tego dodatkowego parametru. Niniejszy parametr
pozwala na prace urzadzenia w napieciu 110V lub 230V bez koniecznosci korzystania z zewnetrznego

przetwornika.

Pytanie nr 41
Dotyczy poz. 3 - Sterylizator — 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzgdzenia wyposazonego w komore o pojemnosci 22 litrow, co

niewiele odbiega od wymagan.

Odpowiedi:
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Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 42

Dotyczy poz. 3 - Sterylizator — 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia wyposazonego w monochromatyczny wyswietlacz

sterowany za pomoca 4 klawiszy funkcyjnych.
Odpowiedz:

Nie, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr43

Dotyczy poz. 3 - Sterylizator — 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia wyposazonego w 3 programy w temperaturze 134°C.

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 44

Dotyczy poz. 3 - Sterylizator — 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzagdzenia o mocy nominalnej 2300 W.

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 45

Pakiet 1 - Stanowisko z systemem do badan wysitkowych
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu stanowisko o parametrze:

préobkowanie - 1000 Hz
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.
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